
ASQUALAB
Laboratoire de Biochimie
Responsable

VILLE

Contrôle Permanent de Biochimie
Récapitulatif 2005
Sérum normal OK

xxx

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 257

257
270

244
231

283
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

6

0

12
CV limite : 6 %Reproductibilité

ACIDE URIQUE (µmol/l) F  NB  DWI
Technique Ur./PAP+AOD (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 214

214
246

182
150

278
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

15

0

30
CV limite : 15 %Reproductibilité

AMYLASE (UI/l 37 °C) Z  W9  DWI
Technique NP-G5/G6/G7 (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 17,2

17,2
19,3

15,1
13,1

21,3
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

12

0

24
CV limite : 12 %Reproductibilité

BILIRUBINE totale (µmol/l) F  FF  DWI
Technique DPD (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 2,50

2,50
2,58

2,43
2,35

2,65
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

3

0

6
CV limite : 3 %Reproductibilité

CALCIUM (mmol/l) E  EF  DWI
Technique OCP (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 92

92
95

89
86

98
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

3

0

6
CV limite : 3 %Reproductibilité

CHLORURE (mmol/l) E  PQ  DWI
Technique indirect (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

ASQUALAB
Laboratoire de Biochimie
Responsable

VILLE

Contrôle Permanent de Biochimie
Récapitulatif 2005
Sérum normal OK

xxx

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 3,70

3,70
4,07

3,33
2,96

4,44
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

7

0

14
CV limite : 7 %Reproductibilité

CHOLESTEROL (mmol/l) E  EE  DWI
Technique PAP (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 178

178
205

151
125

231
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

15

0

30
CV limite : 15 %Reproductibilité

CK (CRÉATINE KINASE) (UI/l 37 °C) Z  LC  DWI
Technique SFBC/IFCC/DGKC (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 87

87
100

74
61

113
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

15

0

30
CV limite : 15 %Reproductibilité

CREATININE (µmol/l) F  RZ  DWI
Technique Jaffé/cinét (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 48

48
55

41
34

62
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

15

0

30
CV limite : 15 %Reproductibilité

GAMMA-GT (UI/l 37 °C) Z  CM  DWI
Technique CO-GNA photo (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 4,9

4,9
5,5

4,3
3,7

6,1
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

7

0

14
CV limite : 7 %Reproductibilité

GLUCOSE (mmol/l) E  KA  DWI
Technique HK/sans blanc (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)



ASQUALAB
Laboratoire de Biochimie
Responsable

VILLE

Contrôle Permanent de Biochimie
Récapitulatif 2005
Sérum normal OK

xxx

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 2,88

2,88
3,31

2,45
2,02

3,74
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

15

0

30
CV limite : 15 %Reproductibilité

LACTATE (mmol/l) E  AB  DWI
Technique LDH/UV (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 264

264
304

224
185

343
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

15

0

30
CV limite : 15 %Reproductibilité

LDH (UI/l 37 °C) Z  BA  DWI
Technique DGKC (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 112

112
129

95
78

146
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

15

0

30
CV limite : 15 %Reproductibilité

LIPASE (UI/l 37 °C) Z  BZ  DWI
Technique diglycérides (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 0,58

0,58
0,67

0,49
0,41

0,75
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

10

0

20
CV limite : 10 %Reproductibilité

MAGNESIUM (mmol/l) E  GB  DWI
Technique magon (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 90

90
104

77
63

117
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

15

0

30
CV limite : 15 %Reproductibilité

PHOSPHATASE ALCALINE (UI/l 37 °C) Z  ZM  DWI
Technique SFBC/IFFC/SCE (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

ASQUALAB
Laboratoire de Biochimie
Responsable

VILLE

Contrôle Permanent de Biochimie
Récapitulatif 2005
Sérum normal OK

xxx

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 1,74

1,74
1,86

1,62
1,50

1,98
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

10

0

20
CV limite : 10 %Reproductibilité

PHOSPHATES (mmol/l) E  TQ  DWI
Technique UV (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 3,94

3,94
4,10

3,78
3,62

4,26
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

4

0

8
CV limite : 4 %Reproductibilité

POTASSIUM (mmol/l) E  PQ  DWI
Technique indirect (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 39,2

39,2
41,2

37,2
35,3

43,1
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

5

0

10
CV limite : 5 %Reproductibilité

PROTEINES TOTALES (g/l) A  WD  DWI
Technique Biuret KI (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 121

121
125

117
114

128
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

3

0

6
CV limite : 3 %Reproductibilité

SODIUM (mmol/l) E  PQ  DWI
Technique indirect (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Cible par tech. : 65

65
75

55
46

85
Moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

15

0

30
CV limite : 15 %Reproductibilité

TGO (ASAT) (UI/l 37 °C) Z  NP  DWI
Technique SFBC/IFCC+PLP (ROCHE Diagnostics) sur Modular P/PP/DP (ROCHE Diagnostics)


